Panasonic 


I 保管用 
保証書添付 


(mmm 


八ンデイマッサージヤ • 


医療機器承認番号 
21900 BZXO 1207000 


タタキチヨツパ ー AUTO EV 2 巨10 




取扱説明書 


* まを上のごま意 . I 

•さ部のなまえ . I 

•使いかた . I 

• 上手なマツ サージの しかた… I 

•お手入れと保管 . I 

•定格•仕様 . I 

♦保 IE と アフターヴー ビス… I 


• お買い上げいただを、 

まことにありびとラございまず。 

• 取巧説明書をよくお読みのうえ、 
正しくををにお使いください。 

• ご使用前に r ま全上のごを意」 

(1 ~4ベージ）を必ずお読みください。 
• が証書は、「お買い上げ曰-販売店名」 
などの記入を確かめ、取扱説日月書と 
ともに大切にな管してください。 


効能•効果 

あんまマッサージの巧用 


便利メモ 

(おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月日 

販売店を 

電話 （ ） 


Printed in China 























安全上のご注意 (必ずお守りください） 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 
説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、 
説明していまず。 

: r 死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 

: r 傷害を負ラことや、財産の損害び発生する 
おそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を;欠の図記号で説明していまず。 

(巧は図記号の例でず） 

してはいけない内容でず。 

実行しなければな b ない内容です。 


0 

〇 


A 警告 
A 注意 


1 


ペースメーカー などの電磁障害の影響を受けやすい 
体内植込型医用電気機器を使用している人 
悪性しゅよう(腫瘍)のある人 
む臓に障害のある人 
妊娠中や出屋直後の人 

糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害 
のある人 

骨粗しょう（鬆)症の人、せきつい(育椎)を骨がしてい 
る人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とラ(疼)痛性 
疾患の人 

施療部位に創傷のある人 
体温38で ly 上(有熱期)の人 

(例：急性炎症症が[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の 
強い時期、衰弱しているとき） 

安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき 
背骨に異常のある人、曲がっている人 
椎間板ヘルニア症の人 
上記似がに身体に特に異常を感じているとき 


守らないと事故や体調不良をおこすおそれびあります。 


♦ 必ず交流10 0 V で使用する。 

守らないと火災や感電-故障の原因になります。 


♦ 次の人は使用しない。 

医師か5マッサージを禁じ6れている人。 

(例：血桂(塞检)症、重度の動脈りゆラ(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、 
各種皮膚炎および皮膚感染症[を下組織の炎症を含む]など） 

症状を悪化させるおそれがあります。 


♦ お子様に使わせない。また、幼巧の手の届くところに置かない。 
♦ 自分で意思表示ができない人、または、自分で操作できない 
人には使用させない。 

事故や感電-けがのおそれびあります。 


么警告 


♦ 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず 
医師と相談のうえ使用する。 


〇 

必ず守る 


0 


禁止 


1/ \ly xly xly xly \)x \ly \ly \—/ TJ X ^ 

1 2345 巨 78 9 k りに 

/—v /1\ /1\ /v /—v /1\ /1\ /—v /—v /—v /IV 


を全上のごを意 
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么警告 


• 頭部•ひじ-ひざなどの骨部や顔•腹、または皮膚 
の弱い部分に使わない。 

けびのおそれびあ0ます。 


• 布団やこたつのなかで使わない。 

感電やけびのおそれびあります。 

皆 

•電源コードを傷つけたり、破損させたり、カロエしたり、 
お理に巧げたり、引っ張ったりねじったりしない。 

電源コードび破損し、感電や火災の原因となります。 


• 電源コードや電源プラグびいたんだり、コンセント 
の差込みびゆるいとさは使用しない。 

感電やショートの原因となります。 

分解禁止 

• 絶対に改造しない。また、自分で分解したり修理をし 
ない。 

発火したり、異常動作して、けびをするおそれびあります。 


A 注意 

〇 

必ず守る 

•使用は1回1己分に(内に。また、同一箇所への 
使用は已分に(内にずる。 

守日ないと逆効まやけびのおそれびあります。 

•動かない場合や、異常を感じたとさは使用を中止し、 
ずぐに電源プラグを巧いて、必ず点検-修理を依頼 
ずる。 

守らないと感電や発火のおそれびありまず。 

• 使用中に身体に異甫があ5われたり感じたときには 
直ちに使用を中止し医師にホ目談ずる。 

守らないと体調不良や事故を起こすおそれびあります。 
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么注意 

を 

•マッサージ目的に巧 w ホ使用しない。 

故障や事故の原因になります。 

• 本体とチョップへッドのずをまや巧気孔などに 
ピンや異物を入れない。 

• 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させない。 

感電やショート-発火のおそれびあります。 

(§) 

水證巧 

• ミ谷室など湿気のをい場所で使わない。 

感電や故障の原因となります。 

•水につけたり、水をかけたりしない。また、めれた 
手でなさ差ししない。 

ショートや感電のおそれびあります。 

C 

電源プラグ 
を抜く 

• 電源プラグをなくとをは、電源コードを持たず、 

必ず電源ブラグを持つて巧く。 

守らないと感電やショートして発火するおそれび 
あ0ます。 

•使用時外は、必ず電源プラグをコンセントか!5巧く。 

守日ないとホコ U や湿気で絶縁劣化になり、 

漏電乂災の原因になりまず。 

• お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか!5巧く。 

守らないと感電やけびをずるおそれびありまず。 

•停電のとをは直ちに電源プラグを巧く。 

守日ないと停電復帰時、事故やけびのおそれびあります。 


安全上のごま意 
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各邸のなまえ 



通気孔は、本体内部で発生した熱を逃びすためのをのです。 

r 八注意 1 


•使用中および使用直後に巧気孔を肌や手でふさびない。 

低温やけどのおそれびあります。 

\_ y 
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使いかた 

テレビ等にノイズび入ることびありまず。 

テレビ等か6離れてお使いになることをおずずめしまず。 

•ボイントへッドはお好みに応じて （ P 7’8) を参照のうえご使用くださし、。 



.電源を入れ、強さを切り替える. 


つよい 

よわい 



電源プラグを差し込み 

電源スイッチを入れる 

• お好みに応じてによい」「よわい」を使いわけてください。 
•使い慣れるまでは「よわい」でご使巧されることを 
おすすめします。 

• 必ず、上手なマッサージのしかた (P7’ 功をお読みください。 



ボタンを巧して選択する 

※電源スイッチを入れたときは「肩コース」び動作します。 


自動コース I はり扇、合せ手、袋手、こぶし、パルス、 
- ' ウェーブ、振動を組み合わせて動作します。 

肩 コース …タタキを中むに強い刺激でおからコ U を 
ほぐすことがでさます。 

•首筋コース… 振動を中むに柔らかい刺激でむ地よい 
マッサージびでさます。 

お好み動作 I 

ボタンを巧ずごとに動作び順;欠切り替わりまず。 



部 

の 

な 

ま 

見 


使 

い 

か 

た 



tsaa ■巧目剛 g a 



ボタンを巧して調節ずる 

※電源スイッチを入れたときは r おそい」で動作します。 



使用後は電源スイッチを 

「切」にずる 

•電源スイッチを入れてから約1己分で自動的にとまります。 
•使ったあとは必ず電源プラグを巧いてください。 

• 持ち運ぶとさはおず本体のグ U ップを持ってください。 
(電源コードを持って運ばないでください。） 
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上手なマッサージのしかた 



♦本体とチョップへッドのずきまに髪の毛がはさまれるおそれびありまず 
のでごま意ください。 

■こんなところにお使いください。 




♦効果的なたたさ感を得るためにはへッドを軽<あてて使巧してください。 
•肌の敏感な部分では直接素肌にあてての使用はできるだけ趙ブ、 

痛いと感じたらタオル等をあてて使用してください。 

♦同一圏所に長時間強い刺激を与えないでくださし、。 

• 長時間の連続使用は筋肉などに必要 L ソ上の刺激とな 0 、 逆効果を 
まね < おそれびあ〇ます。 

•身体（背中など）の下に敷いて使わないでください。 

V_ J 


ポイントへッドの使いかた 


① 突出させるときは、ちもの突出ボタンを巧しなが百、 
矢印®ち向へ引っ張る。(突出 量 約 10 mm ) 

② 戻ずときは、左ちの突出ボタンを巧しなび5、 
矢印®ち向へ戻ず。 

•電源を切ってから行ってください。 

•無理に引っ張りすぎないでください。 
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定格-仕様 


眼 

売 


を 

タタキチヨッパー AUTO EV 2 已10 

た 

た 

さ 

m 

幅 

約 4 mm 

巧 

用 

電 

源 

交流10 OV 

た 

た 

さ 

回 

巧 

巳 OHz ’’’ 約270〜1500回/分に段階調聲 

己 0-60 HZ 

60 Hz ’’’ 約260〜1200回/分に段階調整） 

消 

費 

電 

力 

] 已 W 

た 

た 

さ 

強 

さ 

つよい..…約 118 N (12 k 邑 f ) 

よわい …… 約 78 N 旧 k が） 

類 



別 

機械器具77 
バイ プレーター 

自動 コース 時間 

(1 サイクルソフトスター ト 巧！* く） 

約白〇〜100秒 





ブ 




法 

高ご420 X 幅54 X 奥行 247 mm 


般的 

名 

称 

家庭用親マッサージ器 

質 




S 

約 830 g 


(JMDN コード346620 00) 

製 

造 

版 

売 

元 

バナソニック株式会社 

医療機器の種類 

管理医療機器 

ま 巧 都港区西新橋 2-38 -已西新橋 MF ビル 






北京松下電工有限公司 

医療機器承認番号 

21白00 BZXO 1207000 

製 


造 


元 

中華人民共巧国 

を 

巧 

時 

間 

16分 






北京市経済技術開発区同済北路1号 


I 本体の巧れ は 石けん水を含ませた 
ホでふく。（シンナーやベンジン、 
アルコールは 絶対使用しない） 

I 年に一度は電源プラグ（金属部間) 
のからぶさを。 

(絶縁劣化防止のため） 


• モ供の手の届く所に置かない。 

• 高い巧か日落としたり、無巧な力を 
加文た0しなし、。 

• 温度、湿度の高いところや直射曰光 
の当たる所に置かない。 

♦おず電源を切り、保管する。 

• コードを本体に巻さつけない。 

• コードびねじれて 
さたとをには、 

ねじれを直して 
<ださい。 



ポイントへッドとチョップへッドの使いねけ 


ポイントヘッド 



ポイントヘッドを出して使用 


チョップヘッド 




ポイントヘッドを 
引っ込めて使巧 


お手入れ 


コ U が集中している部分を 
マッサージずるときに使用 


幅広い部分をマッサージずる 
とさに使用 


お 

ず' 

す: 

め 

部 


首•肩•足裏 


泣' 背中•腰•肩 


チョップへッドは下図のような方向でさ部位に当てると効果的 
(筋肉搬維に垂直に当てる） 




僧房筋 大腰 おつ 

保管 


ベンジンー) 
シンナ111 


上手なマツヴ—ジのしかた/お手入れと保管 
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保証と アフターサービス (よくお読みください） 

使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い巧め先へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利でず 


販売店名 





電話 （ 

) 

- 



お買い上げ曰 

年 

月 

曰 



修理を依巧されるとさは 

この取扱説日月書をよくお読みいたださ、直日ないとさは、まず電源プラグを 
抜いて、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

ノ V ンデイマッサージャー 

参品ま 

EV 2610 

参故障の状況 

できるだけ具体的に 


♦な証期間中は、な証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させてい 
ただきますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参<ださ 
し、。 

保証期間：お買い上げ曰から1年間 

♦な証期間終了をは、診断をして修理できる場合はご要望により修理さはて 
いたださまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

頂術料1 該断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
I 出5長料 I 巧術ををが遣する費用 

※補修用性能部品の保有期間 I 巨年 I 

当社は、この八ンディマッサージャーの補修用性能部品（製品の機能を維持 
ずるための部品）を、製造打ち切り後日年保有していまず。 


■乾居や贈答品などでお困りの場合は、巧の窓□にごホ目談くださし、 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数 
分で切れる場合びあります。 

参使いかた-お手入れなどのご相談は 


バナソニック お客様ごホ目談センター受付 記是言邮 

目5ミす フリ_ 
%己白ダイヤル 

雨 

:. しの S Him 

0120 -878-365 

® ※携帯電話. PHS か百をご利巧になれまず。 


♦修理に関ずるご巧談は 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


品ミモフリー 
巧百巧ダイヤ. 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からおご利用になれまず。 
上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

を地域の r 修理ごネ目談窓□」におかけください。 


皿 

よ adSfeiMa 


に相談窓□におけるお客様の個人情巧のお取り巧いについて】 

パナソニック株式会社および グループ 関係会社は、お客様の個人情報をご 
相談対応や修理対応などに利用させていただを、ご相談内容は録音させて 
いただをます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信蚕 
号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場含や正当な理由がある場合を除さ、第王者に開示-提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓 
□にご連絡ください。 


保証とアフタ I ヴ I ビス 
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巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 

0(0166)22-3011 

旭 JII 巿2条通 16 T 目]166 

0(0155)33-8477 

帯広巿西2日条化 2 T 目 23-3 

0(0138)48-6631 

函館市西ち便58日番地241 

(函館流通卸センター内） 

巧の 17)775-0326 

青森巿大字お田字豊田364 

S (018)868-7008 

秋田巿が巧川字か谷地 3-1 

巧 (019)645-61 30 

盛岡巿厨川己 T 目]-43 

S (022)387-1 117 

仙台巿宮城野区扇町 7-4- 18 

狂の 23)641-81 00 

山お巿平清水 1 T 目 1-7 己 

巧 (024)991-9308 

郡山巿亀田] T 目己]-1己 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 目 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町32己-] 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]己-3 

巧 (048)728-8960 

桶川巿赤堀 2 T 目 4-2 

狂 (043)208-6034 

千葉市中央区ま広己 T 目み已 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 

甲府巿ま1了目 4- 13 

0 (045)847-9720 

横ミ兵市港南区曰野日 T 目 3-1 曰 

巧 (025 に 86-01 80 

新潟巿東区東明 1 T 目 8- 14 

凸 (076)280-6608 

金ミ尺巿玉靜 2 T 目266番地 

狂 (076)424-2549 

富山巿根廊町 1 T 目 1-4 

S (0776)21-0622 

福井巿問屋町 2 T 目14 

巧 (0263)86-9209 

ネ公本巿寿北 7 T 目 3-1 1 

S (054)287-9000 

静岡巿駿巧区高秘吕 T 目24-吕4 

狂の52旧 19-0225 

ちち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 

巧 (058)278-6720 

岐阜巿中需 4 T 目42 

巧 (059)254-5520 

津市久居野村町字山神 42] 

狂 (077)582-5021 

守山市水保町]1已巨番地の] 

巧の 75)646-21 23 

京都巿南区上鳥羽中河原3番地 

巧 (06)7730-8888 

大阪巿城東区関目2下目]己-已 

巧 (0743)59-2770 

大ネ□郡山市筒井巧80日番地 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島49目-] 

巧 (078)796-31 40 

巧戸市須磨区弥栄台3了目] 3-4 


保証とア フターヴー ビス なくお読みください) 


■ 各地域の修理ごホ目談窓 □ 

《電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転ちさせていただく場合びございます。 


化ミ毎道 
地区 

ま化地区 

首都圏 

地区 

中部地区 

近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^潟川山井野岡知阜重賀都阪良叫庫 
札旭帯函青が岩宮山福栃群巧埼千東山 Ie 新石富福長静愛岐 I 二滋京大宗®兵 
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巧 (0857)26-9695 鳥取市安長29己-1 

巧 (0859)34-2129 米子市米原4 了目 2-33 

巧 (0852)23-1128 お江市平成町182番地14 

巧 (0853)21-31 33 出雲市渡橋町41巨 

巧 (0855)22-6629 浜田市下府町327-目3 

狂 (086)242-6236 岡山市化区野田 3 T 目2日番8号 

巧 (082)295-5011 に島巿西区南観音1 T 目] 3-已 

巧 (083)973-2720 山口市か郡下郷220 -1 

巧 (087)874-3110 高お市国分寺町国分3日9番地3 

巧 (088)624-0253 徳島市沖浜2 了目3巨 

巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2- 1目 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡祗部町 y V 倉7己-1 

巧 (092)593-8002 春曰巿春曰公園 3 T 目48 

巧 (0952)26-9151 佐賀市銅島町大字ノ 戸宇上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市获原4 了目 8-3 已 

巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2日目目-2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (099)250-5657 鹿児島市ち;欠郎1 T 目己-3吕 

巧 (0997)53 う101 奄美市名瀬朝仁町]1 -2 

巧 (098)877-1207 浦添市城間4 了目 23-1 1 


所在地、電話番号はを更になることがちりますので、ち5かじめご了承ください。 

最新の r を地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活巧ください。 
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中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 I 


取モ江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本^島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊齡大沖 







♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 


I けソニック 総合お客様サポートサイト 


http://panasonic.co.ip/cs/ 


バナソニックお客様ご相談センター受付請 の時 


電話つ卜 


ダイヤル 


函. 

t;'.t ‘ ，化 : itcia 


0120 -878-365 

※携帯電話‘ PHS か5をご利用になれまず。 


音吉ガイダンスを短<ずるには、案巧が聞こえた5電話磯ボタンの 

「87」と r 已40 冉 J を巧してください。 

(番号を巧しても案巧び続く場合は、「*」ボタンを巧してから操作してください。 


■ 上記番号びご利用いただけない場合 ■ FAX フ リー ダイヤル 

06-6907-1 187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays ) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びありまず。ご了承ください。 


•修理に関ずるご相談は- 


パナソニック <彦理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼ち巧能です。 


電話 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


男;ル函: 

ti.i-.jaaiMWM 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からをご利庙になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の r 修理ご相談窓亡!」におかけくださし、。 


•有料で宅配便による引取’配送サービスを承っております。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる 
場含びありまず。 

本書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 


パナソニック株式会社 

ビューティ • U ビングビジネスユニット 

干522ぶ520滋賀県彦お巿岡町33番地 

© Panasonic corporation 2011 


2012年1月1日作成(第2版） B.NolO 
2日日7年12月17日作成煉1版） 


〈無料修理規定> 

1. 取撒説明書、本体貼付ラペル等のを意書にがった使用状態で保証期間 
巧に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取撒説明書から切り離し 
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お 
近くの修理ご相談窓□にご連絡ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く 
の修理ご相談窓□にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、おおくの修理ご相談窓□へご連絡ください。 

4. 保証期間巧でも次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤りあび不当な修理や改造による故障あび損傷 

(□) お買い上げ權の取が場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 
(八）乂雖、地震、水害、落雷、その他天雖地変あび公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧などによる故障あび損傷 
(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障あび損傷 
(ホ）一般家庭用外（例えば業務用など）に使用された場合の故障あび損傷 
(へ）本書のご滿ががない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 

(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
容様の負担となりまず。また、化張修理等を巧った場合には、 
出張料はお容様の負担となりまず。 

己.本書は日本国内においてのみ有効でず。 

6. 本書は巧発行いたしませんので大切に保管してください。 

7. おおくのご相談窓□は取扱説明書の保証とアフ女ーサービス欄をご参 
照ください。 

(ご相談窓□一覧表を同捆の場合） 

お近くのご相談窓□は同捆別紙の一覧表をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応あびその懐の安全点横活動のために利用させていただく場合 
がございまずのて•ご了承ください。 

ぷこの保証書は、本書に S 月示した期間、菓件のもとにおいて無料修理を 
お約まずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いるち（保証責任者）、あびそれ！:又外の事業者に対ずるお容様の法律 
上の権利を制限ずるちのではありませんので、保証期間経過禮の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご 
相談窓□にお聞い合わせくた’さい。 

ぷ保証期間経過體の修理や補修用性能部品の保有期閣については取撒説 
日月書の「保証とアフターサービス」をご覧< ださい。 

《 This warranty is valid only in Japan . 


























Panasonic 


八ンディマッサージャーほ証書 

本書はお買い上げの曰か6下記期間中故障が発生した場合には， 
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをおがまする电のでず。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に爵するお問い合わせは > お買い 
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


/ 

晶 番 

EV2610 

保証期闇 

お買い上げ曰か6 

1年間 

X 樵ぃ上げ日 

^ 曰 

曰 


お 

客 

様 

ご任 

おさ 

^見本 


前 

様 

電 

言丟 （ ） 一 


住所 • 氏名 


電話 


パナソニック株式会社 
ビューティ-リビングビジネスユニット 

〒日 22-8 日 20滋賀県度根市岡町33を地 TEL (0749)26-7890 

ご販売店様へ※巧欄は'おず記入してお渡し < ださい。 


己 . No 10 



























